
 

เลขที่รายงาน อก 0323/100217/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0186

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า บริษัท ไทย สตีลคอน จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20320002825527 [จ3-63(2)-28/52สร] ลําดับที่ 63(2)

จุดเก็บ นํ้าเสียบอสุดทาย (ไมระบายออกนอกโรงงาน)

สถานที่ตั้ง 89 หมู 6 ถนน ปทมานนท กม. 8.5 ตําบล แกใหญ อําเภอ เมืองสุรินทร จังหวัด สุรินทร 32000

ประกอบกิจการ ทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร เชน แผนหลังคาเหล็กรีดลอน,อิฐมวลเบา,วายเมท ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย สัตตบงกช นิลแสง

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 14:10 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09:51 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัด

ถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจ

วิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25670621-00270

ลักษณะตัวอยาง ใส ไมมีสี วันที่วิเคราะห 21 มิถุนายน 2567 ถึง 27 มิถุนายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาความเปนกรดและดางที่ 25 °C มากกวา 10 SM part 4500-H+ B

คาบีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 2 SM part 5210 B and SM part 4500-O G 

คาซีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) 24 SM Part 5220 B

คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 26 SM part 2540 D

คาของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 402 SM part 2540 C

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th edition, APHA, AWWA & WEF, 2023

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวประภัสสร ฉายจิตต

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

2 กรกฎาคม 2567

 

นางเนตรนภา ครโสภา

ผูอํานวยการ

2 กรกฎาคม 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู 14 ซอยรัตนาภา ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000

โทร. 04-304-1469 โทรสาร - หนา 1/1

สิ้นสุดการรายงานผล


