
 

เลขที่รายงาน อก 0321/200076/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห

รายงานตอไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะหเฉพาะตัวอยาง อากาศ      บริษัท อาร พี อินกอต จํากัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20740500825580 [จ3-60-8/58สค] ลําดับที่ 60

สถานที่ตั้ง 79/20 หมู 2 ตําบล นาโคก อําเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 10150

ประกอบกิจการ หลอมหลออลูมิเนียม

ตรวจวัด/เก็บตัวอยางโดย นายพิเชษฐ ผลลาภ สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

ตามคํารองขอของ ณัชพล สิงหสุนีย สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอยางอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไวเทานั้น

วันที่วิเคราะห 28 มิถุนายน 2567 ถึง 8 กรกฎาคม 2567

รหัสปฏิบัติการ 22-25670628-00081

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ฝุนละออง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) * 31 Isokinetic, Gravimetric

อัตราการไหล (ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง) ** 4,544 S-Type Pitot Tube

หมายเหตุ

- คามาตรฐานและวิธีวิเคราะหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.

2549

- * รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจ

วัด

- ** รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis)

- รหัสปฏิบัติการ : 22-25670628-00081 ตรวจวัดปลองระบายออกนอกโรงงาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เมตร ของเตาหลอมอลูมิเนียม ใชนํ้ามันเตา

เปนเชื้อเพลิงในการเผาไหมแบบระบบเปด ผานระบบบําบัดอากาศแบบ Wet Scrubber ใชในการระบายอากาศจากเตาหลอมอลูมิเนียม

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

รักษพร ปานรัตน

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

12 กรกฎาคม 2567

 

วิชุดา สัมฤทธิ์ผล

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

12 กรกฎาคม 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู 4 คุงกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ตอ 5101 โทรสาร - หนา 1/1

สิ้นสุดการรายงานผล


