
 

เลขที่รายงาน อก 0324/100489/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0185

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า บริษัท เอกอุทัย จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 10670000125458 [3-105-1/45พช] ลําดับที่ 105

จุดเก็บ บอบึงประดิษฐ

สถานที่ตั้ง 39 หมู 4 ตําบล คลองกระจัง อําเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ 67170

ประกอบกิจการ การคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย นางจุฑาภรณ ดวงแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 11:15 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10:16 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและ

หามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่

ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 12-25670619-00493

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลออน ขุน มีตะกอน วันที่วิเคราะห 17 มิถุนายน 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาบีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 5.0 SM part 5210 B and SM part 4500-O G 

คาซีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) 78 SM part 5220 C

คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 22 SM part 2540 D

คาของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 1,244 SM part 2540 C dried at 180 °C

คาทีเคเอ็น (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 20 SM part 4500-Norg B

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- มาตรฐานอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

- * อยูนอกขอบขาย ISO/IEC 17025 : 2017 ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

- สภาวะแวดลอมขณะตรวจวัด

อุณหภูมิ 33.6 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 749.2 มิลลิเมตรปรอท, ความชื้นสัมพัทธ รอยละ 61

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางจุฑาภรณ ดวงแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

28 มิถุนายน 2567

 

นางนภาพรรณ นาคสวัสดิ์

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ ทําหนาที่แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือน

ภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

28 มิถุนายน 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุงโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533 หนา 1/4

79893938
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รหัสปฏิบัติการ 12-25670619-00493

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลออน ขุน มีตะกอน วันที่วิเคราะห 17 มิถุนายน 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ทองแดง (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.05 SM part 3125 B and part 3030 E

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.05 SM part 3125 B and part 3030 E

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.79 SM part 3125 B and part 3030 E

สังกะสี (มิลลิกรัมตอลิตร) * นอยกวา 0.10 SM part 3125 B and part 3030 E

สารหนู (มิลลิกรัมตอลิตร) * นอยกวา 0.05 SM part 3125 B and part 3030 E

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- มาตรฐานอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

- * อยูนอกขอบขาย ISO/IEC 17025 : 2017 ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

- สภาวะแวดลอมขณะตรวจวัด

อุณหภูมิ 33.6 องศาเซลเซียส, ความดันบรรยากาศ 749.2 มิลลิเมตรปรอท, ความชื้นสัมพัทธ รอยละ 61

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางจุฑาภรณ ดวงแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

28 มิถุนายน 2567

 

นางนภาพรรณ นาคสวัสดิ์

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ ทําหนาที่แทนผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือน

ภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

28 มิถุนายน 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุงโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533 หนา 4/4

79893938

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=79893938-d463-4918-9697-f204454df882
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