
 

เลขที่รายงาน อก 0320/100198/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด

จุดเก็บ นํ้าในบอดานทิศตะวันตกของโรงงาน(ขอบบอดานติดถนนหนาโรงงาน)

สถานที่ตั้ง 13.833304, 101.588794 ตําบล ศรีมหาโพธิ อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

เก็บตัวอยางโดย สกานต ธรรมปราณีสุข

สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 11:20 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 8 มกราคม 2568 เวลา 09:43 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 11-25680108-00120

ลักษณะตัวอยาง สีดํา มีตะกอน วันที่วิเคราะห 8 มกราคม 2567 ถึง 17 มกราคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาความเปนกรดและดางที่ 25 °C 8.3 SM part 4500-H+ B

คาบีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) 23 SM part 5210 B and part 4500-O G 

คาซีโอดี (มิลลิกรัมตอลิตร) 382 SM part 5220 C

คาของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 741 SM part 2540 D

คาของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) 7,212 SM part 2540 C

หมายเหตุ

- ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของซีลีเนียม สารหนู มีคา 0.0050 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางณัฐกานต ผาวันดี

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

20 มกราคม 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

20 มกราคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/4
dff26f12

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=dff26f12-e445-4bd7-8c8a-b33f5d3ed75f


 

เลขที่รายงาน อก 0320/100198/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด

จุดเก็บ นํ้าในบอดานทิศตะวันตกของโรงงาน(ขอบบอดานติดถนนหนาโรงงาน)

สถานที่ตั้ง 13.833304, 101.588794 ตําบล ศรีมหาโพธิ อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

เก็บตัวอยางโดย สกานต ธรรมปราณีสุข

สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 11:20 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 8 มกราคม 2568 เวลา 09:43 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 11-25680108-00120

ลักษณะตัวอยาง สีดํา มีตะกอน วันที่วิเคราะห 8 มกราคม 2567 ถึง 17 มกราคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาทีเคเอ็น (มิลลิกรัมตอลิตร) 426 SM part 4500-Norg B and part 4500-NH3 C

คานํ้ามันและไขมัน (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 2.0 SM part 5520 D

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.02 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

โครเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 1.0 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

หมายเหตุ

- ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของซีลีเนียม สารหนู มีคา 0.0050 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางณัฐกานต ผาวันดี

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

20 มกราคม 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

20 มกราคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 2/4
dff26f12

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=dff26f12-e445-4bd7-8c8a-b33f5d3ed75f


 

เลขที่รายงาน อก 0320/100198/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด

จุดเก็บ นํ้าในบอดานทิศตะวันตกของโรงงาน(ขอบบอดานติดถนนหนาโรงงาน)

สถานที่ตั้ง 13.833304, 101.588794 ตําบล ศรีมหาโพธิ อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

เก็บตัวอยางโดย สกานต ธรรมปราณีสุข

สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 11:20 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 8 มกราคม 2568 เวลา 09:43 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 11-25680108-00120

ลักษณะตัวอยาง สีดํา มีตะกอน วันที่วิเคราะห 8 มกราคม 2567 ถึง 17 มกราคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร) 1.1 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

ทองแดง (มิลลิกรัมตอลิตร) 2.9 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอลิตร) 42 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

แบเรียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 1.2 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอลิตร) 2.4 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

หมายเหตุ

- ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของซีลีเนียม สารหนู มีคา 0.0050 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางณัฐกานต ผาวันดี

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

20 มกราคม 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

20 มกราคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 3/4
dff26f12

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=dff26f12-e445-4bd7-8c8a-b33f5d3ed75f


 

เลขที่รายงาน อก 0320/100198/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด

จุดเก็บ นํ้าในบอดานทิศตะวันตกของโรงงาน(ขอบบอดานติดถนนหนาโรงงาน)

สถานที่ตั้ง 13.833304, 101.588794 ตําบล ศรีมหาโพธิ อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

เก็บตัวอยางโดย สกานต ธรรมปราณีสุข

สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลา 11:20 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 8 มกราคม 2568 เวลา 09:43 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 11-25680108-00120

ลักษณะตัวอยาง สีดํา มีตะกอน วันที่วิเคราะห 8 มกราคม 2567 ถึง 17 มกราคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

สังกะสี (มิลลิกรัมตอลิตร) 14 SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

สารหนู (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

หมายเหตุ

- ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของซีลีเนียม สารหนู มีคา 0.0050 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางณัฐกานต ผาวันดี

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

20 มกราคม 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

20 มกราคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 4/4

สิ้นสุดการรายงานผล
dff26f12

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=dff26f12-e445-4bd7-8c8a-b33f5d3ed75f
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